TYRIMAI
ISO/IEC 17025 Nr. LA.OL 1

NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS
CHEMINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El. pastas; priimamasis.zolyno@nvspl.lt
Puslapis 1 - |
CHEMINIY TYRIMU PROTOKOLAS Nr. _ Ch7641/2017

20 7m, rugpjicio 14 (.
UZsakovas, adresas: UAB "EiSiSkiy komunalinis akis", Gegu%és a. 19, Eiiskés, Salcininky raj.
Telefonas: _ 838056273  Faksas: eiskom@gmail.com Sutarties/UZsakymo Nr.: 9004
Meéginio pavadinimas, kiekis : [A] GreZinio vanduo, 0.5 1

Gamintojas/savininkas: nenurodyta

Méginio paémimo vieta: Butrimoniy k., Butrimoniy sen., Saltininky r.

Mégini pa¢me: Vitold Grabstunovi¢

(pareigos, vardas ir pavarde)

Méginio paémimo dokumento Zymuo ir Nr.: nenurodyta i8 kiekio: nenurodyta
Meéginio (-iy) laboratoriniams tyrimams . ——
paémimo akto N. Ch 7641 data: 2017-08-11 laikas: 9.00 val.
Mégin| pristaté: Vitold Grab$tunovi¢

(pareigos, vardas it pavarde)
Meéginys pristatytas: ~ data: 2017-08-11 laikas: 11.15 val. Meéginys galioja iki (data):  nenurodyta

Meginio busena: [ JuZSaldytas [ ]atdaldytas [ ] 8viezias [ ]uzkonservuotas [ ]kambtemp. [ +6 1°C temp.

Tyrimas pradétas: 2017-08-11 baigtas: 2017-08-14
Analite Tyrimo Leidziama iki Matavimo
metodo Zymuo rezultatas + U (HN 24:2003) vat.,
1 2 3 4 5
Nitrato kiekis LST EN ISO 10304-1:2009 < 0,50 50 mg/l
Méginio likutis: [ | graZintas uZsakovui [ X] sunaikintas [ 1 saugomas iki

Papildomi duomenys, Papildoma informacija apie tyrimus pateikta priede ir (arba) tyrimy rezultaty atitikties teisés aktams jvertinime
pastabos: Nr.1

chemijos specialistas  Modestas Vainoris

y tyrimy skyriaus /j_parelgos, vard/apr pavarde)
il

Tyrimq (-us) atliko:

agy ir /v

.ez,/" -

Tvirtinu: S O S T, . Al Y i
Al Ty poskyriovede) (pareigés, vardas ir pavardé, parasas)
Dalia Uksiené “2
T Lt 1. < -maziau tyrimo metodo nustatymo ribos; a < - maziau tyrimo metodo aptikimo ribos.
Paai$kinimai:

2. U - pateikta i3pléstoji neapibreztis apskaitiuota standarting neapibrézti padauginus i§ aprépties daugiklio k=2,
kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygi. Naudojant kitg aprépties daugikli, apie tai
paZymima skiltyje "Papildomi duomenys, pastabos" arba Tyrimo protokolo priede.

3. N - neakredituotas metodas.

4. Tyrim”o protokolas ar jo dalys (pried;i), negali bati dauginanﬁ be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjb sutikimo.

5. Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkre&iais idtirtais méginiais.




