TYRIMAI
ISO/IEC 17025 Nr. LA.OL 13t

NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS
CHEMINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 03, El.patas: priimamasis.zolyno@nvspl.It

Puslapis [ - 1
CHEMINIU TYRIMU PROTOKOLAS Nr. Ch 7643/2017
20 17 m. rugpjiidio 14 (.
Uzsakovas, adresas: UAB "Ei§iSkiy komunalinis akis", Gegu%és a. 19, EiSiskés, S‘ald‘ininkq raj.
Telefonas: 838056273  Faksas: eiskom@gmail.com Sutarties/UZsakymo Nr.: 9006
Meéginio pavadinimas, kiekis : [A] Greginio vanduo, 0.5 1
Gamintojas/savininkas: nenurodyta
Méginio paémimo vieta: Jandiiny k., Butrimoniy sen., S‘aléininklg r
Méginj paemé:  Vitold GrabStunovi¢
(pareigos, vardas ir pavarde) o
Meéginio paémimo dokumento Zymuo ir Nr.: nenurodyta i$ kiekio: nenurodyta
Meginio (-iy) laboratoriniams tyrimams ) T
pacrimo akto N. Ch 7643 data: 2017-08-11 laikas: 9.00 val.
Meginj pristate: Vitold GrabStunovié
I “(pareigos, vardasTir pavarde) i
Meéginys pristatytas: ~ data: 2017-08-11 laikas: 11.20 val. Meginys galioja iki (data): _ menurodyta
Meéginio biisena: [ ] uzSaldytas [ Jatdaldytas [ ]3viezias [ ]uZkonservuotas [ ]kamb.temp. [ +6 ]°C temp.
Tyrimas pradétas: 2017-08-11 baigtas: 2017-08-14
Analite Tyrimo Leidziama iki Matavimo
metodo Zymuo rezultatas £ U (HN 24:2003) vat.
1 2 3 4 5
Nitrato kiekis LST EN ISO 10304-1:2009 i 3842 50 mg/l
Meginio likutis: [ ] graZintas uzsakovui [ X] sunaikintas [ ] saugomas iki e

Papildomi duomenys, Papildoma informacija apie tyrimus pateikta priede ir (arba) tyrimy rezultaty atitikties teisés aktams jvertinime
pastabos: Nr.1

chemijos specialistas  Modestas Vainoris

" (pareigos, vardas jr pavarde)
i .

S ‘(pare}gé)s, vardas ﬁra\;ardé, para3as)
Dalia Uksiené /

1. < -maziau tyrimo metodo nustatymo ribos; a < - maZiau tyrimo metodo aptikimo ribos.

Tyrimq(-us) atliko:

Cherniniy tyrimy skyriaus
Tvirtinu: Ne maisto medAagyir
“arainiy trimiy poskyTia vedeja

e\

Paaiskinimai: AT P S R = : ey P e
| 2. U - pateikta idpléstoji neapibreZtis apskaitiuota standarting neapibréztj padauginus i3 aprépties daugiklio k=2,

| kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lyg{. Naudojant kitg aprépties daugiklj, apie tai
pazymima skiltyje "Papildomi duomenys, pastabos" arba Tyrimo protokolo priede.

3. N - neakredituotas metodas.

4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali biiti dauginami be sk‘y'}iaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.

5. Tyrimy rezultatai susije tik su konkreéiais i8tirtais meginiais.
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