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Sidedil BRa b dr UAB ,EKOMETRUA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-10-20
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11612
Uzsakovas, adresas: UAB ,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Sal¢ininky r.
Objektas, adresas: Butrimoniy V], Butrimoniy k., Sal&ininky r.
Eminio paémimo vieta:  prie§ valymsg
Eminys paimtas: 2025-09-30 11:30 pristatytas: 2025-09-30
Eminio riidis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2025-09-30 baigtas: 2025-10-20
Analite Ma::;tmo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatﬁra °oC 19.3 g:]i.t;;:hi;ﬁ‘;’o};okybés tyrimo met.1d. Chem.analiz.
pH verté - 7,6 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 75 LST EN ISO 8467:2000
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 1205 LST EN ISO 5815-1:2019
Suspenduotos medziagos mg/l 2900 LST EN 872:2005
Amonio kiekis mg/l 88,9 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l <0,006 LST IS0 26777:1999
Nitratas mg/l <0,012 LST IS0 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 10.1 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 160 LST EN 25663:2000,skai¢iavimo
Bendras fosforas mg/1 13,6 LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
Chloridas mg/1 111 LST ISO 9297:200%

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas aldytuve +3 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva

(pareigos vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardi‘)

Tyrimg(us) atliko: Damaskaité

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Chemiké Olga Eydukaytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas) UAB E KOMETRIJAS
” i
Tvirtinu: Laboratorijos Vcdt:_]{
(pareigos, vardas, pavardé, paradas) Roma Zupkaitty
Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkrediais, idtirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRUA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-10-20
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11613
Uzsakovas, adresas: UAB , EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Sal¢ininky r.
Objektas, adresas: Butrimoniy V], Butrimoniy k., Sal¥ininky r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2025-09-30 11:40 pristatytas: 2025-09-30
Eminio rasis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2025-09-30 baigtas: 2025-10-20
Analite Ma::';lmo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 -
Temperatﬁra °oC 17.8 ﬂ::a;ﬁ;i;ﬁz;owbés tyrimo met.1d. Chem.analiz.
pH verté - 7.3 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 19 LST EN SO 8467:2000
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 12 LST EN IS0 5815-1:2019
Suspenduotos medziagos mg/l 18 LST EN 872:2005
Amonio kiekis mg/l <0,032 LST 15O 7150-1:1998
Nitritas mg/1 0,015 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 2,64 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 343 LST EN SO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 4,6 LST EN 25663:2000,skaiciavimo
Bendras fosforas mg/l 4,28 LST EN IS0 6878:2004, 7 sk.
Chloridas mg/1 33,8 LST ISO 9297:2008

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardé) (parcigos, vardas, pavardé)
chemikas Mantas Bekeris, chemiké Monika Lukauskaité, chemiké Neila Mankelevitiaté, chemiké Anzelika
Tyrima(us) atliko: Damagkaité

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Chemike Olga Eydukaytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas) UAB EKOMETRIJAY
Tvirtinu: Laboratorijos vedgj
(pareigos, vardas, pavardé, paradas) Roma Zupkaity

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreéiais, iftirtais éminiais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




